COVID-VIR[)@nasal Test Antigénique rapide COVID-19 MODE OPERATO'RE

CONTENU DU KIT ? PREPARATION DU MATERIEL ) ?

PRELEVEMENT NASAL

* 1 cassette test h é h

« 1 tube d’extraction
* 1 embout avec filtre
* 1 écouvillon nasal stérile

¢ 1 notice d’utilisation

Lire attentivement
la notice d’utilisation

x15 sec.

4 ¢ J
Introduire I'écouvillon dans une narine.
Faire au moins 5 rotations (15 secondes)
en frottant I'écouvillon contre

la paroi interne de la narine

Insérer le tube d’extraction
au fond du support
puis enlever 'opercule
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x15 sec.

J

o

Répéter, avec le méme

écouvillon, la méme opération

dans la 2™ narine

PREPARATION DE L’ECHANTILLON
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Plonger I'écouvillon dans le tube Laisser reposer
d’extraction et le tourner au moins I’écouvillon 1 minute
6 fois tout en pressant sa téte dans le tube d’extraction
contre le fond et les cotés
du tube d’extraction

Retirer I'écouvillon en
le pressant contre les parois
du tube d’extraction et le jeter

L’EMBOUT DOIT ETRE COMPLETEMENT

Insérer 'embout avec filtre
sur le tube d’extraction

INSERE DANS LE TUBE

SUITE AU DOS
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? PROCEDURE ) ? LECTURE
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Retirer la cassette du sachet
et la poser sur une surface plane

ATTENDRE 15 MINUTES Lire le test a la lumiére naturelle ou avec

un éclairage suffisant afin de distinguer

AVANT DE LIRE LE TEST les bandes colorées de faible intensité.
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Déposer 4 gouttes d’échantillon | | |
dans le puits échantillon (S) : \ \
de la cassette. : ‘> *) ‘)
LE FLACON DOIT ETRE : / J ,
MAINTENU A LA VERTICALE : [/ / r/‘
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VOTRE TEST VOTRE TEST
EST NEGATIF EST POSITIF

Lintensité des bandes rouges peut varier.
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